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Certifikat narodného etalonu
¢. 027/11

Previerka 1/2011

Slovensky metrologicky ustav v sulade s ustanovenim § 6 a § 32 ods. 2 pism. d) zdkona
¢. 142/2000 Z. z. o metroldgii a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov na zaklade vysledkov previerky narodného etalénu spektrdlnej transmitancie,
schvélenych 14. 6. 2011, potvrdzuje, Ze vSetky podmienky na schvélenie etalénu za narodny
etalon, ustanovené v § 1 ods. 1 vyhlasky Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a skiSobnictvo
Slovenskej republiky ¢. 210/2000 Z. z. o meradlach a metrologickej kontrole v zneni neskor-
Sich predpisov, boli splnené.

Nézov etalénu: Etalon spektralnej transmitancie

Oznacenie etalonu: NE 027/02

Veli¢ina, jednotka a rozsah stupnice Spektralna transmitancia, jednotka jeden, stupnica
reprodukovanej etalonom: spektralnej transmitancie v rozsahu hodnot

(0,03125+1,00000);
Absorbancia, jednotka jeden, stupnica absorbancie v
rozsahu hodndt (0,00000+1,50515)

Nézov a sidlo vlastnika etalénu: Slovensky metrologicky ustav,
Karloveska 63, 842 55 Bratislava

Osoba zodpovedna za etalon: Ing. Marta Obenrauchova

Déatum schvélenia etal6nu: 27.3.2002

Datum schvélenia previerky: 14.6.2011

Zé4kladné udaje o etaléne a podmienkach pouzivania a uchovéavania etalonu podla § 1 ods. 2
vyhlasky st uvedené v Suhrnnej sprdve k previerke ndrodného etalonu spektrdlnej transmi-
tancie z decembra 2010.

Osoba zodpovedna za etalébn ma povinnost” oznamit” Slovenskému metrologickému tstavu
vietky upravy, doplnenia a zmeny etalonu, ktoré mdzu mat’ vplyv na jeho technické charakte-
ristiky, metrologické charakteristiky alebo mdzu ovplyvnit’ ustanovené podmienky uchovava-
nia a pouzivania etaléonu.

Certifikat ¢. 027/11, previerka 1/2011, nahradza v ply
z 15.12.2004.

rozsahu certifikat ¢. 027/04

V Bratislave, 26. 8. 2011 doc. Ing. Martin Halaj, PhD.
zastupujuci generalny riaditel

Tento certifikat sa mdZe rozmnoZovat len cely a nezmeneny. RozmnoZovat jeho &asti sa mdzu len s pisomnym sithlasom Strana 1z 4
Slovenského metrologického ustavu.
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Nadviiznost’:

Spektralna transmitancia, 7(1) je veliina charakterizujiica absorpciu rovnobezného zvézku
monochromatického rovnomerne polarizovaného ziarenia pri vlnovej diike, A v rozsahu
(180+800) nm pre UV-VIS oblast’ spektra.

Spektralna transmitancia je pomerova veliina (definovand pomerom prepusteného, @(4) a
dopadajtceho Ziarivého toku, @.(1) na opticky priepustnu latku) s rozmerom jeden, preto nie
je ultimativne nadvizna na ziadnu zo siedmich zakladnych jednotiek.

Spravnost’ realizacie stupnice hodnot spektralnej transmitancie, ziskanych primarnou metédou
svetelnej aditivnosti s dvojotvorovou clonou, sa potvrdzuje pozitivhymi vysledkami
v medzindrodnych porovnavacich meraniach.

Stupnica vinovej dizky (ako parametra) je nadviazan4 na hodnoty vinovej dizky emisnych &iar
kalibra¢nej ortut'ovej, nednovej a argonovej vybojky.

Zakladné metrologické charakteristiky narodného etalonu:

a) stupnica hodndt spektralnej transmitancie a absorbancie

Veli¢ina Symbol Jednotka Hodnota Systemat. Casova Uy ug Uc
chyba stidlost/10r
100,000 0,000 0,000 - - -
50,000 -0,014 + 0,002 0,0024 0,0023 0,0033
Spektralna T%) 1 25,000 -0,014 + 0,001 0,0024 0,0015 0,0028
transmitancia 12,500 -0,011 40,0006 0,0019 0,0013 0,0024
6,2500  -0,0072 +0,0004 0,0014 0,0010 0,0017
3,1250  -0,0045 +0,0004 0,00086 0,00062 0,0011
0,00000  0,00000  0,00000 - - -
0,30103 +0,00012 -0,00001 0,000021 0,000020 0,000029
Absorbancia AQ) 1 0,60206 +0,00024 -0,00002 0,000042 0,000026 0,000049
0,90309 +0,00037 0,00002 0,000066 0,000045 0,000083
1,20412 +0,00050 -0,00003 0,000097 0,000069 0,00012
1,50515 +0,00063 -0,00006 0,00012 0,000086 0,00015

Pozndmky:

- udaje pre veli¢inu spektrdlnej transmitancie su uvedené v absolutnych perecentdch spektralnej
transmitancie (%o T = 1001);

- udaje pre velicinu spektrdlnej transmitancie a absorbancie sa vztahuju na vinové dizky (4)
v spektrdlnom rozsahu (200+850) nm, relativne ku vinovej dizke 565 nm a na spektrdlnu Sirku
pdsma Ziarenia (SSP) 1 nm;

- vyslednd Standardnd neistota typu B (ug) a kombinovand neistota (uc) zahivia (okrem iného)
zlozZku Standardnej neistoty vplyvom casovej stdlosti kalibrdcie prislusnej stupnice za sledované
obdobie (v ramci stanoveného rekalibracného intervalu 1 krdt za 5 rokov).
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b) stupnica hodnét vinovej dizky
Veli¢ina Spektral- Jednotka Emisndg Hodnota Systema- Casova Up ug Uc
(symbol) ny rozsah diara ticka chy- stalost’
ba
Hg 253,651 -0,057 -0,014 0,0022 0,0086 0,0089
Hg 296,728 -0,056 -0,009 0,0015 0,0060 0,0062
Vinova Hg 313,155 -0,045 -0,019 0,0035 0,011 0,012
dizka (250+580) nm Hg 365,016 -0,040 -0,020 0,0014 0,012 0,012
) Hg 404,657 -0,062 -0,010 0,0016 0,0065 0,0067
Hg 435,834 -0,043 +0,009 0,0016 0,0060 0,0062
Hg 546,075 -0,037 -0,015 0,0021 0,0093  0,0094
Hg 576,960 -0,048 -0,021 0,0019 0,012 0,013
Hg 579,066 -0,046 -0,017 0,0024 0,010 0,010
Ne 594,483  -0,028 0,024 0,0036 0,014 0,015
Ne 609,616  -0,029 0,021 0,0033 0,012 0,013
Ne 614,306  -0,025 0,012 0,0034  0,0075 0,0082
Ne 616,359  -0,025 0,012 0,0048 0,0075 0,0089
Ne 621,728  -0,036 0,017 0,0035 0,010 0,011
Ne 633,443  -0,023 0,006 0,0043  0,0045 0,0062
Ne 638,299  -0,035 0,023 0,0036 0,014 0,014
Ne 650,653  -0,028 0,023 0,0027 0,014 0,014
Ne 667,828  -0,027 0,012 0,0056  0,0075  0,0094
Ne 671,704  -0,023 0,004 0,0046  0,0037  0,0059
Ne 692,947  -0,031 0,017 0,0074 0,010 0,013
Ar 696,543  -0,032 -0,006  0,0035 0,0045 0,0057
Ne 703,241 -0,044 0,007 0,0040 0,0050 0,0064
Vinova Ar 706,722  -0,039 -0,009  0,0025 0,0059 0,0064
dizka (595+850) nm Ar 714,705  -0,032 0,000 0,0047  0,0029  0,0055
) Ne 717,394  -0,041 0,019 0,0044 0,011 0,012
Ne 724,517  -0,048 0,010 0,0059  0,0065 0,0088
Ar 727,294  -0,049 -0,010  0,0029 0,0065 0,0071
Ar 738,398  -0,041 -0,001  0,0021  0,0029 0,0036
Ne 743,890  -0,059 0,011 0,0034 0,0070  0,0078
Ar 750,387  -0,050 0,005 0,0055 0,0041 0,0068
Ar 751,465  -0,050 0,002 0,0021  0,0031 0,0038
Ar 763,510  -0,044 0,001 0,0017 0,0029 0,0034
Ar* 772,421 -0,056 0,002 0,013 0,0031 0,014
Ar 794,818  -0,051 0,002 0,0028 0,0031 0,0042
Ar 811,531 -0,054 0,000 0,0022  0,0029 0,0036
Ar 826,453  -0,064 0,002 0,0033  0,0031 0,0045
Ar* 852,144  -0,053 0,000 0,0048 0,0029 0,0056

* zle rozliSené Ciary; Hg - ortut'ova emisnd ¢iara; Ne - nednova emisna Ciara; Ar - argdno-

v4 emisna Ciara;

Poznamky:

- ddaje pre velicinu vinovej dlzky sa vztahujii na spektrdlnu Sirku pdsma Ziarenia (SSP) 1 nm;

vysledna Standardnd neistota typu B (ug) a kombinovand neistota (uc) zah¥iia (okrem iného)
zlozku Standardnej neistoty vplyvom casovej stdlosti kalibrdcie prislusnej stupnice za sledované
obdobie 10 rokov pre spektrdalny rozsah (250+580) nm a5 rokov pre spektrdlny rozsah
(595+850) nm (v rdmci stanoveného rekalibracného intervalu jedenkrdt za Srokov).
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Miesto uchovavania a pouzivania etalonu:

Slovensky metrologicky ustav, Centrum chémie, laboratérium H-319.

Zostava narodného etalonu:

Podrobny opis narodného etalonu spektralnej transmitancie a s nim spojenych zariadeni vrata-
ne jednoznacénej identifikacie je uvedeny v Suhrnnej sprdave k previerke ndrodného etalénu
spektradlnej transmitancie z decembra 2010.

Prehl’ad medzinarodnych porovnivacich merani:
Prehl'ad medzindrodnych porovnavacich merani je uvedeny v Suthrnnej sprdave k previerke nd-
rodného etalonu spektrdlnej transmitancie z decembra 2010 a aktualizuje sa na www.smu.sk.

Stvisiaca dokumentacia:

Suthrnnd sprdva k previerke ndarodného etalonu spektrdlnej transmitancie z decembra 2010,
schvélena Vedeckou radou SMU 14. jina 2011.
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Ing. Marta Obenrauchova
osoba zodpovedna za etalén




