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Previerka n6rodn6ho etal6nu - hodnotiaci list NE 004

Ndrodn'i etal6n: dns n FREKVENCTA NE d. 004
Hodnotil: RNDr. Peter Nemedek, PhD.

Vyhovuje (dnolnie)
1 Technick'i stav etal6nu

Slovn6 hodnotenie:
Technickd realizdcia eta16nu zodpovedd svetov6mu Standardu.
Vlisledky sri priebeZne porovn5van6 s Univerzdlnou dasovou
stupnicou v BIPM.

ANO

2 Podmienky uchovdvania a pouiivania eta16nu

Slovne hodnotenie:
Etal6n je zdlohovanli rovnaklim typom. Prevddzka eta16nu je
kontinudlne kontrolovand a pribeZne sd sledovan6 trendy hlavnfch
charakterist(k eta l6nu.
Etal6n je umiestnenli vo vyhovujticich laborat6rnych podmienkach.

ANO

3 Kva I ifi kScia persond I u uchovSvaj f ceho etal6n
Slovn6 hodnotenie:
Osoba zodpovedn6 za etal6n je pracovnik s dlhorodnlimi
skrjsenostami v oblasti metrol6gie dasu

V s(dasnosti, na rozdiel od techniky, lng. DorSic nie je zSlohovanyi.
Arrro

4 Zabezpeienie prenosu reprodukovan'ich hodn6t na ostatn6
etal6ny
Slovn6 hodnotenie:
Vybudovan6 lab. pre kalibrdciu pristrojov, hlavne el. iitadov,
referendnd frekvencia priveden6 do lab. t..L42a pre etal6n napiitia,
konkr6tna schopnost lab. je uvedend v CMC tab. BIPM PariZ.

ANO

5 Zachovanie metrologick'ich parametrov NE na poiadovanej f rovni
Slovne hodnotenie:
Metrologick6 parametre NE sd zrovnatel'n6 s parametrami ostatnlich
eta l6nov prevddzkova nfch v svetovrich metrologicklich la borat6ridch
a je zaradenli do svetovej sristavy etal6nov pre generdciu
univerzdlnej svetovej stupnice. Vlisledky sri publikovan6 priebeZne v
Circuldry-T ktoni je vyddvanli BIPM.

ANO

6 Preskumanie dokumentdcie k NE
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Slovn6 hodnotenie:
Predloien6 dokumentdcia popisuje kontinu6lny chod etalonu a je
d ostatodn6 p re cha ra kte rizdciu metro logickrich pa ra metrov eta l6 n u.
Kvantitativne odchflky sil vrisledkom spracovania meraniv BlpM
Parii.

Aruo

Celkov6 zhrnutie:

Etal6n vykazuje Standardn6 parametre za poslednfch 5 rokov (chod
dasovej stupnice, rel. hodnota chyby frekvencie), uchovdvanie
eta l6nu je vyhovujtice, sprievod nd dokumentdcia postadujdca,
vedenie zdznamov (dennik etalonu) vyhovuje.
Je nevyhnutn6 zabezpedi{ v najbliZ5ej budfcnosti ndhradu
odborn6ho pracovnika.

ANO

N6vrh odporriiani na d'alSiu iinnost':

Etal6n v danej konfigur6cii v spojeni s porovndvacimi meraniami cez
GPS a Glonass je na dobrej ilrovni a doporudujeme pokradovat vo
funkcii, odovzddvanie hodndt a uchovdvani eta16nu.
Na etal6n je nadviazanli rad pristrojov v SR.

Aruo

Previerka ndrodn6ho etal6nu - hodnotiaci list

V'isledn6 odpordianie:

Odporfdam predlienie platnosti certifikdtu ndrodn6ho eta16nu.

Bratislava, 27 . 01,. 201,I
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Podpis hodnotitel'a
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